INSTRUCCIONES DE USO: INMOVILIZADOR DE TUBO NASOTRAQUEAL™

1-2 Coloque el NTI ™ en el paciente por debajo de la protuberancia occipital
externay asegurar mediante la sujecion de la correa al cuadrado de velcro
(ver recuadro).
3 Abra la correa de sujecién del tubo exterior despegandola del velcro para
mostrar medidas de aseguramiento del tubo

4 Abra la correa de velcro de retencion del tubo interioxr para mostrar la pestafia adhesiva.
5 Peel off plastic liner to expose adhesive (see inset).
6 Insert tube into slit in foam block and press firmly against adhesive to affix (see inset).

7 Asegure el tubo con la correa del velcro de retencién del tubo interior.

8 El tubo ahora esté asegurado en el NTI™

9 Cierre la correa de retencion del tubo exterior asegurandolo a la escuadra de velcro. Aseglrese
de que NTI ™ esté Posicionado arriba y sin atrapar las orejas y hacer cualquier ajuste final.

LITIFUNT002 R1 5/21/2021

XODUS MEDICAL —
A Making Surgery Safer™ “ A CE USA @ ®

702 Prominence Drive Tel: 724.337.5500  xodusmedical.com FDA REGISTERED I::m ;;':je:;?;:ﬁ;:je

PittSbUl’gh, PA 15068 U.S.A. Fax: 724.337.0555 info@xodusmedical.com 1SO 13485 CERTIFIED  xodusmedical.com/eifu The Netherlands



