
1. Posizionare la protezione per il braccio Trendelenburg
One-Step™ sotto il braccio del paziente, centrandola
lateralmente con le cinghie rivolte verso il basso e verso
l'interno verso il busto del paziente.

La protezione dovrebbe estendersi sopra il gomito e
appena sotto la punta delle dita. La mano dovrebbe
essere posizionata in una posizione anatomica naturale
con i palmi rivolti verso l'interno in modo da non
 interferire con il nervo ulnare.

One-Step™ proteggerà il braccio, il nervo ulnare e le
dita durante la regolazione delle staffe, consentendo un
facile accesso alle dita e all’accesso venoso. Proteggerà
anche dalla rottura dei tessuti.

2. Avvolgere la parte esterna della protezione sul braccio.

3. Successivamente, avvolgere la parte rimanente
della protezione per il braccio sul braccio e fissare le
cinghie alle corrispondenti toppe in Velcro™, come
mostrato. Assicurarsi che la protezione per il braccio
Trendelenburg One-Step™ sia saldamente avvolta
intorno al braccio del paziente.

In questa fase, verificare il corretto allineamento del
polso e delle dita. Inoltre, ispezionare pulsossimetri,
accessi venosi, ecc. per garantire il corretto
posizionamento. L'accesso a questi monitor del
paziente è semplice e ripetibile.

4. Ripetere i passaggi 1-3 per l’altro braccio.

Una volta posizionate le protezioni One-Step™, avvolgere
il  lenzuolo di sollevamento secondo il protocollo
dell’ospedale, rimboccandolo tra il paziente e il Pink Pad®. 

I metodi di rimboccatura variano a seconda del
protocollo ospedaliero. Il lenzuolo di sollevamento può
essere rimboccato sotto il paziente o sotto il materasso
del tavolo operatorio. I lenzuoli di sollevamento non
devono essere rimboccati tra il Pink Pad® e il materasso
del tavolo operatorio.
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Istruzioni per l’uso
Protezioni per il braccio


